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Service public de I'assalnissement francilien ESSAIS

Laboralolre accrédilé par la section laboraloire du COFRAC sous le n® 1-1452. Portée disponible sur www.colrac.Ir.

Volre commande : 2441 SIAAP SEINE AVAL UPBD
Nom de projet : SAV Service4 - Valo - 030/2018/0708
Echantillon(s) regu(s) le : 23/02/18 78600 MAISONS-LAFFITTE

N° dossier LIMS : AC-095538

* Seuls cerlains essais rapportés dans ce document sont couverts par l'accréditation. lls sont identifiés par un astérisque.
R : résultat rendu sous réserve.

Matiéres Séches NF EN 12880 23/02/2018 * 47.7 %

Mglléra Volatiles Interne Méthode Interne 23/02/2018 X 16.31 % sur brut

pH boues NF EN 15933 23.-'02!2018. i 7.9

Tempéralure mesure pH boues 23!0‘2»'2018 20.6 °C

C élémentaire brut NF EN 156407 . 28/02/2018 10.82 % sur brut

C élémentaire TMB NF EN 16407 28/02/2018 108.20 | kg/TMB

N élémentaire brut NF EN 15407 28/02/2018 0.80 % sur brut

N élémentalre TMB NF EN 15407 28/02/2018 8.00 kg / TMB

Rapport GIN 28/02/2018 13.6

Phosphore lotal (P,0s) Intarnla NF EN ISO 6878 26/02/12018 t 3.65 % sur brut

Azote ammoniacal (NH4) Méthode interne 26/02/2018 0.132 % sur brut

Calcium total (Ca0) NF EN |§o 11885 28/02/2018 . 4.91 % sur brut

Magnésium total (MgO) NF EN ISO 11885 08/03/2018 # 0.45 % sur brut

Potassium total (;0) NF EN ISO 11885 28/02/2018 0.16 % sur Ibrul

Cadmium | NF EN ISO 11885 28/02/2018 1.6 mg/kg MS 10 | malkg MS
Chrome NF EN ISO 11885 08/03/2018 88.4 malkg MS 1000 | mg/kg MS

Le présent rapport d'analyses ne concerne que les échantillons soumis a l'essai si le prélevement n'est pas réaiisé par le
laboratoire et/ou si le flaconnage n’est pas fourni par le laboratoire.
Il ne peut é&tre reproduit, méme partiellement, sans I'autorisation du laboratoire. Dans le cas ol il est fait mention d'un
dépassement de valeur seuil, celui-ci ne prend pas en compte les incertitudes.
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Votre commande : 2441

Nom de projet : SAV Service4 - Valo
Echantillon(s) regu(s) le : 23/02/18
N° dossier LIMS : AC-095538

SIAAP SEINE AVAL UPBD

78600 MAISONS-LAFFITTE

Cuivre NF EN 1SO 11885 ©28/02/2018 518 mglkg MS 1000 | mg/kg MS
Mercure NF EN ISO 17852 08!03!2018 1.0 mglkg MS 10 | mglkg MS
Nickel NF EN I1SO 11885 08/03/2018 36.7 mglkg MS 200 | mg/kg MS
Plomb NF EN ISO 11885 28/02/2018 140 malkg MS 800 | mglkg MS
Sélénium NF EN ISO 15586 07/03/2018 <52 mg/kg MS
Zinc NF EN ISO 11885 28/02/2018 1626 ma/kg MS
Somme des métox NF EN ISO 11885 08/03/2018 2268 mglkg MS 3000 | mglkg MS
Soufre NF EN ISO 11885 28/02/2018 105655 mglkg MS
Aluminium NF EN ISO 11885 2810212018 13373 malkg MS
Arsenic NF Ei\i ISO 15586 : 07!03!20.18 6.1 malkg MS
Bore NF EN 1SO 11885 28/02/2018 <34 mglkg MS
Coball NF EN ISO 11885 2610212018 69 | makgMs
Fer NF EN ISO 11885 ] 28/02/2018 123890 | malkg MS
Manganése NF EN ISO 11885 28/02/2018 219 malkg MS
Molybdéne NF EN ISO 11886 28/02/2018 5.2 mglkg MS

Le présent rapport d'analyses ne concerne que les échantillons soumis a l'essai si le prélévement n'est pas réalisé par le
laboratoire et/ou si le flaconnage n'est pas fourni par le laboratoire.
Il ne peut étre reproduit, méme partiellement, sans l'autorisation du laboratoire. Dans le cas ol il est fait mention d'un
dépassement de valeur seuil, celui-ci ne prend pas en compte les incertitudes.
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SIAAP SEINE AVAL UPBD

78600 MAISONS-LAFFITTE

Fluoranthéne XP X 33-012 23/02/2018 * 0.84 mglkg MS ! 5 | malkg MS
Benzo-b-fluoranthéne XP X 33.012 23.-'0\2!2018 X 0.40 mglkg MS 2.5 | mglkg MS
Benzo-a-pyréne XP X 33-012 23/02/2018 ' 0.35 mglkg MS 2 | malkg MS
PCB 28 XP X 33.012 23/02/2018 % <0.013 | mg/kg MS

PCB 62 XP X 33-012 23/02/2018 P <0,013 | mglkg MS

PCB 101 XP X 33-012 23/02/2018 " 0.037 mglkg MS

PCB 118 XP X 33-012 23/02/2018 * 0,028 mglkg MS

PCB 138 XP X 33-012 23/02/2018 * 0.082 mglkg MS

PCB 153 XP X 33-012 23/02/2018 * 0,088 ma/kg MS

PCB 180 XP X 33-012 23/02/2018 * 0.048 mglkg MS

Somme des PCB XP X 33-012 23/02/2018 0.31 mg/kg MS 0.8 | mglkg MS
Légende :

B = Boue - - = Analyse non réalisée

A Colombes, le 08/03/2018

Observations :

Le pourcentage de refus pour I'analyse des HAP/PCB lors du prétraitement de I'échantillon CAKE S08 est de 26 %.
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Le présent rapport d'analyses ne concerne que les échantillons soumis a I'e‘fﬁ si'lQr évenéfnl n'est pas réalisé par le

laboratoire et/ou si le flaconnage

n'est pas fourni par le laboratoire.

Il ne peut étre reproduit, méme partiellement, sans |'autorisation du laboratoire. Dans le cas ot il est fait mention d'un
dépassement de valeur seuil, celui-ci ne prend pas en compte les incertitudes.
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